实验室危险源台账回头看安全检查重点
1.灭菌锅回头看需检查的内容
灭菌锅两种情况：特种设备登记证、操作证齐全的和无证的
情况1：证件齐全的特种设备需检查： 
1）有没有张贴规范操作规程和使用注意事项（包括安全防护内容） 2）有没有登记本，检查每天登记情况3）检查有没有配备防护物资 4）学生操作的检查培训记录。
以上缺少的内容做好整改登记
情况2：证件不齐全的： 
核查没有办证的原因，做好登记。
对于超过使用年限没有办证但已经停用的灭菌锅检查有没有张贴“灭菌锅停用”样标识。
对于超过使用年限却没有办证的灭菌锅设“禁用”红线（做好标记）。
对于没有超过有效期但因为资料不全没有办证但在使用中的灭菌锅做好台账登记，同时检查情况1中的备案
2. 气瓶回头看需要检查的内容
1）按照图片内容检查气瓶的质量是否过关，不过关的做好详细登记。
2）检查气瓶使用记录/或者每日检查记录（压力表压力登记情况）
3）对于通风不畅的实验室是否安装氧气含量报警器
4）检查有没有配备个人防护物资：
5）检查有没有换阀操作规程及安全注意事项
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3. 防爆柜/防腐蚀柜回头看检查内容
使用中的安全柜检查内容
1）检查是否有独立的入库台账、实时更新台账、及废液处理台账，台账中能否体现双人管理
2）检查柜子中是否存在违规存放的情况，如是否固体液体混放、是否倒放、放置的液体密封情况等
3）是否配备个人防护装备，如腐蚀性物品有无配备防化手套、防护服，挥发试剂有没有配备防毒面具。
故障报废的安全柜是否张贴“闲置，暂停使用”字样提醒（日期、负责人信息）
4.液氮罐实验室回头看检查内容
对于使用的液氮罐检查：
1）液氮罐是否有盖子、盖子是否配套
2）检查液氮罐实验室通风情况，对于通过不锁门保持通风的实验室是否张贴“液氮罐实验室，有窒息风险，请不要锁门保持实验室通风”，对于通风不佳的实验室检查是否配备氧气含量报警器
3）是否张贴液氮罐使用时安全防护注意事项
4）是否配备安全防护物资（面罩/防冻手套）
对于停用的液氮罐是否张贴“液氮罐停用，禁止挪用”样标识。
5. 通风厨台账回头看检查内容：
[bookmark: _GoBack]对于使用中的通风厨
1）检查有没有使用规范操作规程及安全防护注意事项（张贴在显眼处）
2）检查有没有配备安全防护物资
3）检查通风厨中及柜子下有没有隐藏杂物。
对于故障不能使用的通风厨，检查有没有张贴“故障停用中”的标识及通风厨负责人及联系方式标识。
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